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– Basata su ricostruzioni iterative
– Modelli fisici per aumentare l'accuratezza
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• Nuove tecniche di ricostruzione iterativa 
sono state proposte da oltre tre decenni per 

migliorare la qualità
 

delle immagini TC e 
ridurre rumore quantistico, dose e artefatti.

• Tuttavia, solo di recente si è
 

resa disponibile 
una potenza di calcolo sufficiente a garantire 

tempi di ricostruzione clinicamente 
accettabili. 

• Nel 2008 General Electric ha introdotto il primo 
metodo di ricostruzione iterativa per applicazioni 
cliniche (adaptive statistical iterative reconstruction 
= ASiR),



Riduce le cause originarie 
 del rumore TC

Mantiene la qualità
 dell’immagine garantendo 

 la stessa risoluzione e 
 dimezzando la dose RX



FBP- 200mAs 40% ASIR- 120mAs

ASiR:
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Protocollo d’acquisizione VCT senza ASIR: 

KV 120
mA 300-600 auto mA
Noise index 21,4
Kernel STD
Thickness 1,25mm
Pitch 0,984
Rot. Time 0,5 sec
Anatomic range 603 cm
Scan time 7,7 sec

DLP 1025
CTDI vol 15,78
Eff.dose 15,37 mSv

Injection Protocol for both acq.
iodinated contrast 350mg/ml
Flow rate 3,5 ml/s
Contrast amount 100ml
Saline flush 50cc, 3ml/sec

Caso clinico



Protocollo d’acquisizione con ASIR: 

KV 100
mA 300-450 auto mA
Noise index 35
Kernel STD
Thickness 0,625mm
Pitch 0,984
Rot. Time 0,5 sec
Anatomic range 632 cm
Scan time 8,06 sec

DLP 615
CTDI vol 9,06
Eff.dose 9,22 mSv

ASIR 50%Caso clinico:



ASiR 
Minori artefatti metallici



• Oggi abbiamo a disposizione macchine di 
 ultimissima generazione, che sempre più

 hanno la capacità
 

di ridurre in modo anche 
 notevole la dose al paziente, ma questi 

 avanzamenti tecnologici non possono essere 
 sfruttati al meglio se non è

 
presente  una 

 formazione specifica.





La tecnologia produce macchine sempre più 
veloci!!!!!

I limiti di velocità non ci sono…..

……è necessario guidare con attenzione!!!!!!!!!

http://dallapartedichiguida.blogosfere.it/galleria/2008/12/autostrade-per-litalia-versus-giudice-di-pace-di-viterbo-scontro-terribile-sul-tutor.html/1

	                                                                                                                       ����                                                                                                                                                                                           Con il patrocinio della�                                                                                                                                                                                           REGIONE LIGURIA ��������OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15

